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PROGRESIVOS 


IMAGE 


progressive lenses 


PROGRESIVO TRADICIONAL 
(superficie frontal moldeadea) 


Las lentes progresivas IMAGE son las favoritas desde hace mucho tiempo por 
ECPS y pacientes por igual. 

Las lentes IMAGE están disponibles en una amplia gama de materiales y 
combinaciones de tratamientos, para un fácil ajuste. 

Youngers Technology garantiza la mejor reproducción del diseño progresivo en 
todos los materiales. 


ZONA DE ZONA ZONA DE 
DISTANCIA INTERMEDIA LECTURA 
Una distancia Funcional y La zona 
amplia y clara, práctico para cercana 


especialmente adaptarse a una estabilizada 
adecuada para amplia gama de garantiza una 


actividades al tamaños de fácil adaptación 

aire libre, armazones. y la satisfacción 

conducción y del paciente al 
ropa de sol. leer. 
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The Optical Lens Innovators 
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MAGE 


HARD RESIN 1.50 — (UC & HC) 


NOMINAL TRUE BACK MRP SEG FITTING CROSS SAG ADD 
DIAMETER CURVE CURVE CURVE EDGE CENTER DEC INSET ABOVE MRP AT 50 RADIUS RANGE RXRANGE 
| 80 2.00 2.02 4.25 18:5 11.0 25 29 2 1.19 262.380 | 1.00-3.00 
80 4.50 4.57 6.25 13.5 11.5 2:5 2.5 2 2.73 115.970 | 1.00-3.00 
4 + 
80 6.50 6.33 6.25 9.0 10.0 2.5 25 2 3.82 83.730 1.00-3.00 "РА 
80 8.50 8.34 6.25 8.5 13.5 25 25 2 5.12 63.550 1.00-3.00 
POLYCARBONATE 1.586 — CLEAR (HC) 
NOMINAL TRUE BACK MRP SEG FITTING CROSS SAG ADD 
DIAMETER CURVE CURVE CURVE EDGE CENTER DEC INSET ABOVE MRP AT 50 RADIUS RANGE RERANGE 
76 2.00 2.02 4.25 12.8 11.0 35 25 2 1:19 262.376 1.00-3.00 
76 4.50 4.28 6.25 12.5 11.5 3.5 2.5 2 2.55 123.832 1.00-3.00 
-9.000 10 +7.000 
76 6.50 6.26 6.25 10.0 11.5 3:5 25 2 Зи 84.665 1.00-3.00 
76 8.50 8.26 9.50 10.0 10.0 3.5 2.5 2 5.07 63.855 1.00-3.00 
TRILOGY? 1.53 — CLEAR (UC НС) 
NOMINAL TRUE BACK MRP SEG FITTING CROSS SAG ADD 
DIAMETER CURVE CURVE CURVE даш CENTER DEC INSET ABOVE MRP AT 50 RADIUS RANGE RX RANGE 
76 2.00 2.07 6.25 14.0 9.0 2.5 215 2 1.22 256.040 | 1.00 - 3.00 
76 4.50 4.61 6.25 14.0 13.0 25 25 2 2.75 114.970 1.00 - 3.00 
А + 
76 6.50 6.32 6.25 8.0 9.0 2.5 25 2 3.81 83.860 1.00 - 3.00 оца 
76 8.50 8.30 6.25 8.0 12.0 25 2.5 2 5.10 63.860 1.00 - 3.00 
HI-INDEX 1.67 МЕ-10" — CLEAR (HC) 
NOMINAL TRUE BACK MRP SEG FITTING CROSS SAG EXPANDED 
DIAMETER CURVE CURVE | CURVE EDGE- CENTER: DEC INSET ABOVE MRP AT 50 RADIUS ADD RANGE RXRANGE 
74 1.50 1:79 6.0 15.7 10.3 25 25 2 1.06 296.089 1.00 - 3.50 
74 3.00 3.02 6.0 13.4 9.5 25 2.5 2 1.79 175.497 1.00- 3.50 
Е + 
74 5.00 5.04 6.0 13.4 12.3 2.5 2.5 2 3.02 105.159 1.00 - 3.50 10.00D:t9: 48:500 
74 7.00 7.56 6.0 9.7 12.8 25 25 2 4.61 70.016 1.00 - 3.50 
NUPOLAR? HARD RESIN 1.50 — GRAY 3 8 BROWN (UC 8 НС) 
NOMINAL TRUE BACK MRP SEG FITTING CROSS SAG ADD 
DIAMETER CURVE CURVE CURVE EDGE CENTER DEC INSET ABOVE MRP AT 50 RADIUS RANGE RX RANGE 
80 2.00 2.02 4.25 13.0 11.0 219 2.5 2 119 262.380 | 1.00-3.00 
80 4.50 4.57 6.25 13.5 11.5 2.5 2.5 2 2.73 115.970 | 1.00-3.00 
а + 
80 6.50 6.33 6.25 9.0 10.0 2.5 215 2 3.82 83.730 1.00-3.00 зпррло те Ор 
80 8.50 8.26 6.25 8.5 13.5 2.5 2.5 2 5.07 63.550 1.00-3.00 
NUPOLAR? POLYCARBONATE 1.586 — GRAY 3 8 BROWN (НС) 
NOMINAL TRUE BACK MRP SEG FITTING CROSS SAG ADD 
и CURVE CURVE CURVE BOGE CENTER DEC INSET ABOVE MRP AT 50 RADIUS RANGE RXRANGE 
76 2.00 2.00 4.25 14.0 11.0 35 2.5 2.0 1.18 265.000 1.00-3.00 
76 4.50 4.28 6.25 14.0 12.0 3.5 25 2.0 2.55 123.832 1.00-3.00 
76 6.50 6.28 6.25 95 11.0 3.5 2.5 2.0 319 84.395 1.00-3.00 пролет 
76 8.50 8.28 9.50 10.5 9.0 3.5 25 2.0 5.08 63.702 1.00-3.00 
NUPOLAR? POLYCARBONATE 1.586 — WRAP ™ DECENTERED GRAY 3 (НС) 
NOMINAL TRUE BACK MRP SEG FITTING CROSS SAG ADD 
DIAMETER: CURVE CURVE CURVE БОВЕ, СЕМТЕН DEC INSET ABOVE MRP AT 50 RADIUS RANGE RERANGE 
76 8.50 8.31 95 10.5 9.0 7.0 2.5 2 5.10 63.780 1.00-3.00 -2.00 10 +6.000 
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TRANSITIONS? SIGNATURE? HARD RESIN 1.50 — GRAY 8 BROWN (НС) 
NOMINAL] TRUE | BACK МЕР | SEG | FITTINGCROSS | SAG ADD 
DIAMETER | Curve | curve | curve | 5096 | CENTER | рес |INSET| ABOVE MRP Ат 50 | RADIUS | RANGE RX RANGE 
78 2.00 2.00 425 15.0 125 25 25 2 1.18 262.380 | 1.00-3.00 
78 4.50 4.57 6.25 14.5 13.0 25 25 2 2.73 115.970 | 1.00-3.00 
4 + 
78 6.50 6.33 625 95 10.0 25 25 2 3.82 83.730 | 1.00-3.00 5990 10:$9:000 
78 8.50 8.33 6.25 9.0 14.0 25 25 2 5.12 63.550 | 1.00-3.00 
TRANSITIONS? SIGNATURE® POLYCARBONATE 1.586 — GRAY 8 BROWN (HC) 
NOMINAL] TRUE | BACK MRP SEG | FITTINGCROSS | SAG ADD 
DIAMETER | Curve | curve | curve | ЕОФЕ | CENTER | БЕС | INSET ABOVE MRP АТ50 | RADIUS | RANGE RX RANGE 
75 2.00 2.02 425 12.0 110 35 25 2 119 | 262.376 | 1.00-3.00 
75 4.50 4.30 6.25 12.0 115 35 25 2 2.56 | 122.685 | 1.00-3.00 
75 6.50 6.28 6.25 105 115 35 25 2 3.79 84261 1003001 200010 +7.000 
75 8.50 827 9.50 105 10.0 35 25 2 5.08 64.010 | 1.00-3.00 
TRANSITIONS? SIGNATURE® TRILOGY 1.53 — GRAY (НС) 
NOMINAL| TRUE | BACK MRP SEG | FITTINGCROSS | SAG ADD 
DIAMETER | Curve | curve | curve | ЕРФЕ | CENTER | рес INSET | ABOVE MRP arso | RADIUS | RANGE АМОР 
76 2.00 2.09 6.25 14.0 9.0 25 25 2 1.24 265.000 | 1.00-3.00 
76 4.50 4.61 6.25 14.0 13.0 25 25 2 2.75 114.970 | 1.00-3.00 
à + 
76 6.50 6.33 6.25 8.0 9.0 25 25 2 3.82 83.730 | 1.00-3.00 пало ВО 
76 8.50 8.30 6.25 8.0 12.0 25 25 2 5.10 63.860 | 1.00-3.00 
TRANSITIONS? SIGNATURE? HIGH INDEX 1.67 MR-10" — GRAY (HC) 
NOMINAL | TRUE | BACK МЕР | SEG | FITTINGCROSS | SAG ADD 
DIAMETER | Curve | curve | curve | ЕРЕ CENTER| рес | INSET | ABOVE MRP atso | RADIUS RANGE RÆRANGE 
74 1.50 1.79 6.00 15.7 | 103 25 25 2 1.06 296.089 1.00-3.50 
74 3.00 3.02 6.00 13.4 95 25 25 2 1.79 175.497 1.00-3.50 OR 
74 5.00 5.04 6.00 134 | 123 25 25 2 3.02 105.159 1.00-3.50 а 
ТА 7.00 7.56 6.00 9.7 12.8 25 25 2 4.61 70.016 1.00-3.50 
TRANSITIONS? XTRACTIVE?* HARD RESIN 1.50 — GRAY (НС) 
NOMINAL | TRUE | BACK МЕР | SEG FITTING CROSS SAG ADD 
DIAMETER | Curve | СЏЕМЕ | curve | EPOE | CENTER | рес | ¡ser ABOVE MRP Ат 50 | RADIUS | RANGE АХ НАМСЕ 
78 2.00 2.02 425 15.0 12.5 25 25 2 119 265.000 | 1.00-3.00 
78 4.50 4.57 6.25 145 13.0 25 25 2 2.73 115.974 | 1.00-3.00 
-8.00D to +6.00D 
78 6.50 6.33 6.25 95 10.0 25 25 2 3.82 83.728 | 1.00-3.00 
78 8.50 8.34 6.25 9.0 14.0 25 25 2 5.12 63.625 | 1.00-3.00 
TRANSITIONS? XTRACTIVE? NEW GEN POLYCARBONATE 1.586 — GRAY 8 BROWN (HC) 
NOMINAL| TRUE | BACK МЕР | SEG | FITTINGCROSS SAG ADD 
DIAMETER | Curve | curve | curve ЕРФЕ) CENTER | рес. | INSET ABOVE MRP Ат 50 | RADIUS | RANGE ЕОНИ 
75 2.00 2.02 425 12.0 10.5 35 25 2 149 | 262.376 | 1.00-3.00 
75 450 4.30 6.25 12.0 115 35 25 2 2.56 | 123.256 | 1.00-3.00 
Е +7. 
75 6.50 6.28 6.25 105 115 35 25 2 3.79 84.395 | 1.00-3.00 а 
75 8.50 827 9.50 105 10.0 35 25 2 5.08 64.087 | 1.00-3.00 
TRANSITIONS? DRIVEWEAR* HARD RESIN 1.50 — DRIVEWEAR? (HC) 
NOMINAL | TRUE | BACK МЕР | SEG | FITTINGCROSS | SAG ADD 
DIAMETER | "CURVE | CURVE | curve | БРЗЕ [CENTER| рес | INSET | ABOVE МЕР АТ50 | RADIUS RANGE НХКАНСЕ 
76 2.00 2.04 425 а | та 25 25 2 121 259.804 1.00-3.00 
76 4.50 4.61 6.25 13.3 | 118 25 25 2 2.75 114.967 1.00-3.00 ааа 
76 6.50 6.38 6.25 93 10.5 25 25 2 3.85 83.072 1.00-3.00 Бани 
76 8.50 8.36 6.25 10.0 | 143 25 25 2 5.14 63.397 1.00-3.00 
TRANSITIONS? DRIVEWEAR® POLYCARBONATE 1.586 — DRIVEWEAR? (HC) 
NOMINAL | TRUE | BACK MRP | SEG | FITTINGCROSS | SAG ADD 
DIAMETER | Curve | сивме | curve | EDGE |CENTER| рес | INSET ABOVE MRP АТ 50 | RADIUS RANGE RX RANGE 
75 2.00 2.05 4.25 а | то 35 25 2 121 258.537 1.00-3.00 
75 4.50 4.32 6.25 135 | 114 35 25 2 2.57 122.685 1.00-3.00 in 
75 6.50 6.28 6.25 10.0 | 110 35 25 2 3.79 84.395 1.00-3.00 ады 
75 8.50 8.30 9.50 10.6 91 35 25 2 5.10 63.855 1.00-3.00 
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